Kort bruksanvisning

Actim Fecal Blood
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Rumstemperera test-

stickorna samt réret
med prov fére analys.
Blanda provtagningsroret.
Tryck provstickans vassa
del genom perforeringen
i provrérets botten tills
det tar stopp.

Tolkning av resultat

2 Vénd sakta upp och ner
pa provtagningsroret.
Vand tillbaka provtagnings-
réret och stéll ner det
pa arbetsbanken. Hela
proceduren ska ta 2 sekun-
der. Provtagningsroret far
bara véndas en gang.

Positivt resultat: Tva bla
linjer i avlasningsfaltet

Negativt resultat: Endast
kontrollinjen (den &vre
linjen) i avlasningsfaltet.

AIDIAN

Ogiltigt resultat: Ingen
kontrollinje (den &vre linjen)
ses i avlasningsfaltet. Testet
ska géras om med en ny
test-sticka.

Avlas vid 10 minuter,
3 se Tolkning av resultat.
Linjer som framtrader
senare an 10 minuter ska
inte tolkas.

For utforlig
metodbeskrivning,
se inlagan i
féorpackningen.

www.aidian.se




Reagensforvaring

Actim Fecal Blood

A : Kit (teststickor och . . . . o i .
. . Forvaring av o6ppnat kit i 2-30°C: till utgangsdatum
“4 provtagningsror)

Forvaring av o6ppnat ror i 2-30°C: till utgangsdatum
Teststickor Forvaring av 6ppnat rér i 2-30°C: héllbart i 4 manader,
dock ej efter utgangsdatum

| Forvaring i 2-30°C: till utgangsdatum
Provtagningsror Provtagningsror med feces tillsatt kan forvaras i 2-25°C (2-8°C
rekommenderas) i en vecka innan analys utférs

Provtagningsinstruktioner
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Skruva av Stick ner och rotera pinnen péa Satt tillbaka korken med pinnen Skaka darefter
korken med olika stéllen i avforingen sa att i réret och skruva fast den. roret sa att
provtagningspin- farorna i anden av pinnen fylls. Stick ej avféringen l6ses upp.
nen. Ldmna avfo- ner pinnen dar blod &r synligt. Torka

ring pa ett toalett- bort dverskott av avforing.

papper eller i ett
rent engangskarl.

Efter provtagning

Roret kan forvaras i kylskédp (rekommenderas) eller i rumstem-
peratur. Skicka/lamna réret snarast till laboratoriet for analys.
Provet ska analyseras inom en vecka efter provtagningen.

Kontaktinformation Produkt Tillv.nr Art.nr

. Actim Fecal Blood kit, 20 test 30331ETAC 146225
Aidian Sweden AB

Actim Fecal Blood provtagningsror, 20 st 30372ETAC 146227

info@aidian.se / Tel. 08-623 04 00 Actim Fecal Blood teststickor, 10 st 3036IETAC 146226

For bestéllning: order@aidian.se
Actim Fecal Blood kontrollset:

146224
www.aidian.se Stark positiv, svag positiv och negativ kontroll 30300ETAC

8025-07SE, 10/2021.



