Kort bruksanvisning

QuikRead go® CRP & CRP+Hb

1 Ta bort folieskyddet 2 Fyll kapillaren Satt provet (20 pl) Satt pa reagenskorken
fran kyvetten. Vidror ej (20 pi) till den vita till buffertidsningen i ordentligt. Tryck inte
den blanka nedre delen av avgransningen. Sakerstall att kyvetten genom att trycka ner den bld inre delen av
kyvetten. det inte finns luftbubblor ner pistongen. Se till att korken. Utfor testet inom 2
i kapillaren. Torka bort kapilléaren blir helt témd. timmar.
provrester fran kapillarens
utsida.

For utforlig

CRP 31 o metodbeskrivning,
se inlagan i
férpackningen.

Vélj Analysera Satt kyvetten i Nar analysen ar klar
5 pa QuikRead go instrumentets visas resultat pa
instrumentets display. matbrunn. Streckkoden sak displayen och kyvetten
vara vand emot dig. kommer upp ur matbrunnen

automatiskt. For QuikRead
go CRP+Hb test visas
Hb-resultatet under CRP-
resultatet.
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Oobppnat kit i 2-8°C: hallbart till utgangsdatum pa kitet

Forvaring i 2-8°C: hallbart till utgangsdatum pa kitet

Forvaring i 18-25°C: héllbart i 1 manad (3 manader vid 7,5 tim/dag)

Forvaring i o6ppnad innerférpackning i 2-25°C: till utgangsdatum

Férvaring utan innerférpackning:

i 2-8°C: hallbara i 6 manader / i 18-25°C: héllbara i 3 manader

Lat bufferten bli rumstempererad innan testet utfors
Utfor testet inom 2 timmar efter att kyvetten 6ppnats
Provet ar stabilt i bufferteni 2 timmar

Oobppnad flaska i 2-8°C: hallbar till utgangsdatum
Oppnad flaska i 2-8°C: hallbar upp till 2 manader

Oobppnad flaska i 2-8°C: hallbar till utgangsdatum
Oppnad flaska i 2-8°C: hallbar upp till 1 manad

Produkt

QuikRead go CRP med kapillarér och pistonger
QuikRead go CRP utan kapillarér och pistonger
QuikRead go CRP+Hb med kapillarrér och pistonger
QuikRead go CRP Control

QuikRead go CRP Control High

QuikRead go Hb Control

QuikRead kapillarrér 20 pl

QuikRead pistonger

QuikRead go Instrument
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